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Abstract：Flexible pressure sensors are crucial building blocks for potential applications including intelligent robots and biomedical 
engineering. According to its demand of high resistivity, good pressure resolution and fast response for sensing medium pressure 
between 10 kPa and 50 kPa, a flexible pressure sensor is fabricated by direct writing graphene nanoplatelets (GNPs) / multi-walled 
carbon nanotubes (MWCNT) composite on a PDMS substrate to construct an S-shape sensing element, together with a 
microstructure-arrayed package component. Experiment results show that its sensitivity is about 0.114 kPa–1 and 1.41 kPa–1, under 
pressure of 0-15 kPa and 15-40 kPa respectively. Its response / recovery time is about 100 / 50 ms, which is faster than that of most 
medium pressure sensors. It also can sense subtle pressure change about 3 Pa. It is characterized to be of better repeatability and 
cycling stability. At the same time, the different phonation can be accurately distinguished and recognized by the sensor, and the 
different finger pressure signals can be accurately and stably feedback. Thus, such sensors will offer a possible optimized choice for 
speech recognition, artificial limb, fabrication of electronic skins and medical rehabilitation devices with high performance.  
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0  前言* 
可共形贴附于结构表面的柔性传感器可真实高


































































1  传感器制备与试验方法 
1.1  试验材料 
自制石墨烯纳米片混合溶液(石墨烯溶液，
Aldrich，MW=12.01 g/mol)；多壁碳纳米管(Aldrich，
碳含量：>98%)；PDMS(Dow Corning Sylgard 184，
基本组分与固化剂质量比为 10:1)；电极材料为
HS-8200 Ag(Hanstars)。 




在水浴中以 80%功率和 50 kHz频率超声 3 h，使混
合液充分混合均匀，避免发生团聚，保证后续试验
顺利开展。 
1.3  基材制备 
利用搅拌器(JJ-1，江苏华丰)以 200 r/min 速度
搅拌混合聚二甲基硅氧烷(PDMS)后，将其在 4 ℃
下脱气 2 h并倒在硅片抛光面上，经 300 r/min速度
旋涂 5 min；接着把 PDMS置于真空烘箱中抽真空
去气泡处理 15 min，最后在 80 ℃下保持 40～60 
min，获得厚度约为 500 μm的 PDMS基底；用刀片
将这些膜切成长 2 cm，宽 1 cm的长方形；最后，
通过等离子体(Q150Alpha Plasma，Germany)表面活
化 PDMS 基底 8 min，意在提升所喷印 GNPs/ 
MWCNT复合材料压力敏感结构与 PDMS基材表面
的结合力。 




图 1  直写喷印系统及其工作图 























图 2  柔性电阻式压力传感器制造工艺流程 

















传感器分辨率时，先将 5 mm×9 mm矩形硅片放置
在传感器表面上，然后再把待测试物放在硅片上，
便于确定压强。 
2  传感器材料结构表征 


















图 3  GNPs/MWCNT不同比例的墨水喷印后 SEM图 






GNPs/MWCNT 改变为 1:4 时，沉积的敏感单元中
MWCNT含量迅速增加，为 GNPs之间连接提供了
过多的连接桥梁，使得敏感单元电阻进一步下降，
降至约 15 kΩ，同时，导电 3D网络的过多增加使得
敏感单元结构和导电性更加稳定，在压力作用下的
变化将减小，这将削弱敏感单元的敏感性能。因此
后续试验中 GNPs和MWCNT的比例设为 1:1。 



















图 4  PDMS表面直写喷印情况 
2.3  敏感单元结构形貌与性能表征 
直写喷印的柔性压力传感器如图 5a、5b所示，
基底厚度约 500 μm，长宽为 20×10 mm，与物体表
面贴附性好。传感器内部敏感单元为 S型三折半间
距约1 mm的折叠结构，且线长度约12 mm和8 mm。
图 5c显示敏感单元的底部线宽约为 230 μm，且其
微观表面凹凸不平，不规则，这有利于传感器的灵
敏度提升[27]；同时横截面为多次往返喷印墨水不断
堆叠滑落呈梯形(图 5d)，高度达到约 60 μm，这
也有利于敏感单元压敏特性的增强，产生稳定变






后发现，GNPs/MWCNT复合材料在约 1 350 cm–1，









图 5  敏感单元的微观结构图及其表征 
2.4  带微结构的 PDMS封装层 
如图 6 所示，3D 打印模具倒模制造的 PDMS
封装层下表面分布着一排周期性平行线形微结构，
横截面为锥形。相邻峰间距约为 800 μm(图 6a、6b)，
单峰高度约为 320 μm(图 6c、6d)。这些具有大量尖
峰的图案化微结构为后续压力传感提供了许多有效






图 6  封装层 PDMS微结构 























  (1) 




在 0～20 kPa和 20～40 kPa压力范围内的灵敏度分
别达到约 0.015 kPa–1和 0.188 kPa–1。而引入了平行
阵列微结构后，在 0～15 kPa和 10～40 kPa压力范

















约 100 ms和 50 ms。压力传感器的这种快速响应特
性与其他文献中中压压力传感器的类似[32]。为考察
传感器的重复性、可靠性和稳定性在传感器上重复
施加一系列循环压力(6 kPa, 12 kPa,18 kPa，24 kPa)
和进行同一载荷的不断循环测试。如图 8c所示，当
外部压力从 6 kPa增加到 21 kPa时，ΔR/R相应的从
约 0.48 增加到约 10.88，其不仅在施加压力时能在
一个电阻值附近稳定，同时在几个循环内保持很好
的一致性，表明传感器在中压范围内具有精确的压













图 8  压力传感器测试曲线图 
分辨率是柔性传感器的一个重要指标，为此将
一颗米粒(约 15.8 mg)、一颗绿豆(约 52.5 mg)或一颗
红豆(约 156.8 mg)放置在传感器上方后移开进行小
压力下分辨率的测试(为了方便计算压力将一块
5 mm×9 mm 矩形硅片放置在传感器表面上)，压力






















图 9  传感器分辨率及发声敏感测试图 
试压力，可以明显看出压力传感器的电阻在压力施







kPa 的同一压力情况下，ΔR/R 的值由初始值约为 0
增加到约为 1，ΔR/R的最大值如预期的几乎保持在
约为 1，并且振幅和波形都保持了很好的一致性；
而随着压力从约 3.5 kPa增加到约 30 kPa再减小到





图 10  机械按压及手指按压测试图 






4  结论 
(1) 本文提出在 PDMS 基材上通过直写喷印





(2) 测试结果表明，在 0～15 kPa及 15～40 kPa
压力下，传感器灵敏度分别为 0.114 kPa–1 和 1.41 
kPa–1。同时，其可检测低至 3 Pa的微小压力变化，
有效拓宽了中压传感器的检测限。该压力传感器展
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